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Leia este Manual de Instrugbes antes de utilizar o seu Umidificador
Ultrassonico G-TECH modelo Allergy Free Dual

MANUAL




Descrigao do Produto:

1- Bico Direcionador
2- Reservatorio de agua
3- Base

4- Luz de indicagdo de nivel de agua

5- Alga de transporte

6- : Botdo “Liga/Desliga” e ajuste de
intensidade da névoa

Instrugdes de Uso:

1.Remova o bico direcionador de névoa e o reservatdrio de 4gua da base do umidificador. Desenrosque a
tampa do reservatorio de agua localizada abaixo do mesmo.

2. Encha o reservatdrio com agua purificada ou filtrada. Coloque de volta a tampa do reservatério de agua
tomando cuidado para que ela fique bem vedada e coloque-o de novo na base. Coloque o bico direcionador
no reservatorio.




3. Gire 0 Botdo “Liga/Desliga” e ajuste de intensidade da névoa localizado na parte frontal do umidificador.
Neste momento a luz de indicagdo de nivel de &gua acendera na cor verde e permanecera desta cor até que
ndo haja mais agua no reservatario e se torne vermelha.

4. . Gire o Botdo “Liga/Desliga” e ajuste de intensidade da névoa no sentido horario para ajusta-la ao nivel
desejado. A saida de névoa é dupla, o que permite que seja ajustada para uma ou duas diregGes. A rotagdo
éde 360°.

5. Para desligar o umidificador, gire o Botdo “Liga/Desliga” e ajuste de intensidade da névoa, localizado na
parte frontal do umidificador, no sentido anti-horario.

Conservagao:

-O Umidificador Ultrassonico G-TECH modelo Allergy Free dual deve ser utilizado em ambientes com
temperatura entre 5 °C e 50°C e umidade relativa abaixo de 80%.

- Utilize apenas agua purificada ou filtrada no umidificador e em uma temperatura abaixo de 40 °C.

- Troque a agua diariamente, esfregando e secando suavemente todas as partes antes de colocar agua
novamente.

- Limpe e seque todas as partes antes de guardar o umidificador ultrassonico.

- Limpe o reservatorio de agua e a cavidade de agua da base sempre que o umidificador permanecer em uso
por longos periodos.

Limpeza:

- E comum que a superficie do transdutor, o reservatério de gua e a cavidade da base do umidificador
figuem sujos em especial em dreas com agua rica em minerais como calcio e magnésio. Para limpa-los siga
as instrugOes abaixo:

- Antes de limpar o umidificador desconecte-o da tomada.

- Limpeza Interna: A cada 3 dias com escova e solucdo de peroxido de hidrogénio 3%: 100ml de agua
oxigenada 10 volumes (01 frasco) e 230ml de agua filtrada (utilize o frasco da 4gua oxigenada para medir =
2 frascose 1/3).

- Caso a sujeira esteja dificil de remover ndo esfregue com forga. Neste caso deixe a solugdo agir por 2-5
minutos diretamente na parte suja e apos este tempo enxagtie com agua até que nado haja mais residuo da
solugdo. Atencdo: Cuidado ao limpar a cavidade da base do umidificador para que ndo entre agua no motor
através da parea de resfriamento do mesmo.

Area de resfriamento do motor

- Seque as partes do umidificador com um pano macio, limpo e que ndo solte particulas e guarde seu
umidificador. 2



ADVERTENCIAS

Com a finalidade de evitar acidentes e danos ao Umidificador Ultrassonico G-TECH modelo Allergy Free Dual
1. Ndo o deixe ligado sem agua.

2. Apenas adicione agua no reservatorio quando o equipamento estiver desligado da tomada.

3. Ndo deixe a saida de névoa direcionada para mdveis e equipamentos elétricos e/ou eletronicos.

4. Ndo o exponha a luz solar.

5. Instale-o em uma superficie lisa e plana e distante do usuario quando este estiver dormindo.

6. Sempre encha o reservatorio para evitar ressonancia.

7. Quando possuir agua na cavidade da base ndo o incline ao movimenta-lo.

8. N&o desconecte o umidificador da tomada puxando-o pelo cabo!

9. Ndo desmonte o umidificador para realizar reparos e ndao deixe pessoas ndo autorizadas abrirem o
umidificador sob pena da perda da garantia.

10. Quando o umidificador estiver funcionando, por favor, ndo toque na agua, na cavidade de agua ou em
outras partes.

11. N&o use objetos duros para limpar o transdutor.

12. O umidificador em funcionamento possui um ruido quase imperceptivel. Entretanto se houver algum
problema no umidificador o ruido sera maior. Em caso de ruidos e cheiro diferentes do normal durante o
funcionamento, por favor, desligue o umidificador e desconecte o plugue da tomada e entre em contato
com um dos Postos Autorizados de Assisténcia Técnica.

13. Em algumas areas a agua é rica em minerais tais como: o calcio, magnésio dentre outros que serdo
vaporizados para o ambiente e que podem se depositar no transdutor, na cavidade ou no reservatdrio de
agua e formar crostas. Para evitar este problema dé preferéncia a utilizar agua purificada ou filtrada e
realize regularmente limpeza do umidificador de acordo com o descrito neste manual de instrugoes.

14. Siga estritamente as instrugdes de uso contidas neste manual e ndo utilize o Umidificador Ultrassénico
G-TECH modelo Allergy Free Dual de qualquer forma ndo descrita neste manual (tais como utilizar
acessorios, inserir objetos ou abri-1o) sob risco de acidentes e da perda da garantia.

15-Este aparelho ndo se destina a utilizagdo por pessoas (inclusive criangas) com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiéncia e conhecimento, a menos
que tenham recebido instrugGes referentes a utilizagdo do aparelho ou estejam sob a supervisdo de
uma pessoa responsavel pela sua seguranga.

16- Recomenda-se que as criangas sejam vigiadas para assegurar que elas ndo estejam brincando com
o aparelho.

17-Caso o cabo de alimentacdo esteja danificado, ele deve ser substituido pelo fabricante ou por
técnicos igualmente qualificados e autorizados para evitar situagdes de risco.



Alcance e Autonomia

O umidificador de ambientes Allergy Free Dual produz névoa suficiente para umidificar ambientes de

20a25m?
Seu tempo de funcionamento é:

Poténcia Minima: Aproximadamente 85 horas
Poténcia Maxima: Aproximadamente 11 horas

Especificacdes Técnicas:

Capacidade de Névoa (média): 250 mi/h

Volume do Reservatorio de Agua: 3 L

Frequiéncia: 50/60 Hz
Voltagem: 100V -240V
Consumo Energético: 25 W

Alteragoes de Funcionamento:

Se algum imprevisto ocorrer durante o funcionamento do Umidificador Ultrassonico G-TECH modelo Allergy

Free Dual, por favor, olhe no quadro abaixo:

Problema

Provavel Causa

O que Fazer

A luz do botdo liga/desliga

A |L|z de iﬁdicagéo do nivel

O umidificador estd
desconectado da tomada.

|-de dgua esta apagada

O umidificador esta ligado,
mas ndo ha produgdo de
névoa ou esta é muito
pouca

N&o ha agua no
reservatério de agua

O botdo de ajuste de névoa
nao esta acionado

Conecte o umidificador a

Conecte o umidificador na
tomada observando a tensdo de

ambos . .
de acordo com as instrugdes

contidas neste manual

Gire o botdo de ajuste de névoa
para acionar a produgdo de
névoa.

A passagem de 4gua do
reservatorio para a
cavidade da base do
umidificador ndo estd
acontecendo.

Desligue o umidificador,
verifique o que causa o
impedimento desta passagem,
retire toda a dgua do
reservatorio e lave-o o antes de
utilizar o umidificador.

AcuUmulo de sujeira no
transdutor.

Limpe o transdutor de acordo
com as instrugdes do item
Limpeza e Manutengdo deste
manual de instrugdes.

A dgua do reservatorio estd
suja ou esta no
reservatério a muito
tempo.

Desligue o umidificador, retire a
agua do reservatorio, limpe-o e
seque-o com um pano limpo.
Utilize apenas agua filtrada ou
purificada no seu umidificador.




Termo de Garantia

O Umidificador Ultrassonico G-TECH modelo Allergy Free Dual tem garantia de um ano a contar da data de
entrega efetiva dos produtos. A garantia somente sera valida mediante apresentacdo do cupom fiscal com
data de compra, nome referéncia do produto e identificacdo do revendedor.

A garantia de um ano ndo se aplica as partes sensiveis ao desgaste de uso normal. Estas partes tém garantia
de noventa dias, também contados a partir da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia ndo se
aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservancia das instrugdes de
manuseio, conservagao e operacao descritas no manual, ou a alteragdes feitas no instrumento por
terceiros. Qualquer abertura desautorizada do umidificador invalidard esta garantia; ndo existem
componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuario.

Danos causados por pane elétrica ou utilizacdo de tomadas com voltagem diferente da especificada no
produto ndo estdo cobertos pela garantia. A garantia ndo cobre despesas de envio e retorno para conserto,
atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas nao identificadas.

O fabricante se reserva do direito de substituir o umidificador defeituoso por outro novo, caso julgue
necessario. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo
de garantia ndo prorrogam o prazo de garantia. Todo servico de manutencdo oriundo de pecas sensiveis ao
desgaste de uso sera cobrado a parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.
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